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Laboratoř analytické chemie 
 

PROTOKOL O ZKOUŠCE  

 číslo: 28 / 2014 

 

Zadavatel / zákazník: Ing. Pavel Musil 
 Kalcit s.r.o. 
 Třískalova 902/10a 
 638 00 Brno 
 
Smlouva číslo:   

Objednávka číslo:  ze dne 25.2.2014 

Datum provedení zkoušek:  od   26.2.2014    do  6.3.2014 

Protokol zpracoval:  Alena Paličková 

  

Výtisk číslo:   

Počet výtisk ů:  2 

Počet list ů celkem:  3 
 
V Brně dne:  6.3.2014  

  ........................................................................  

  MVDr. Hana Štegnerová 
  vedoucí ATElab 

UPOZORNĚNÍ ATElab: 

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného vzorku. 

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře ATElab se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý. 

Reklamační řád a Kniha stížností je k dispozici u vedoucího ZL ATElab. 
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1. Údaje o zkušebním vzorku (vzorcích) 

Název vzorku: Líšeň 
 
Druh hmoty: vápenec 
Laboratorní číslo vzorku: 190 
Datum převzetí vzorku: 25.2.2014 
Vzorek odebral, upravil: zákazník 
 
2. Použitá m ěřidla 
Metrologická návaznost všech použitých měřidel je dokumentována v Metrologickém řádu 
ATElab. Použitá měřidla byla v době měření ověřena nebo zkalibrována. 

3. Použité zkušební postupy 

Označení Přesný název  
zkušebního postupu / metody 

Identifikace  
zkušebního postupu / metody 

druh 
zk. 

SiO2 Stanovení oxidu křemičitého gravimetricky SOP CH04 (ČSN 72 0105-1) A 

CaO 
Stanovení oxidu vápenatého komplexometricky po 

odstranění rušivých prvků 
SOP CH17 (ČSN 72 0113-2) A 

MgO 
Stanovení oxidů Na2O, K2O, MgO, Fe2O3, MnO, Al2O3 

metodou F-AAS 
SOP CH25 (ČSN 72 0119-2*,            

ČSN 72 0114-3*) 
A 

CaCO3 Stanovení obsahu CaCO3 výpočtem z obsahu CaO. Výpočtem ze SOP CH17 --- 

MgCO3 Stanovení obsahu MgCO3 výpočtem z obsahu MgO Výpočtem ze SOP CH25 --- 

CaCO3 Stanovení uhličitanů metodou zpětné titrace SOP CH08N N 

ztr. suš. Stanovení ztráty sušením gravimetricky SOP CH01 (ČSN 72 0102) A 

Vysvětlivky:  A – akreditovaný zkušební postup, SOP – standardní operační postup, F-AAS – 
plamenová atomová absorpční spektrometrie, ICP-OES – optická emisní spektrometrie s indukčně 
vázaným plazmatem  

*     Neplatná norma 
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4. Výsledky zkoušek 

Název vzorku:  Líšeň 

lab. číslo: 190 

Označení zkoušky / 
složky 

obsah  
složky 

u 

% hmotnostní 

SOP CH04 SiO2 0,26 ± 0,04 

SOP CH17 CaO 55,21 ± 0,25 

SOP CH25 MgO 0,31 ± 0,04 

--- CaCO3 98,55 --- 

--- MgCO3 0,65 --- 

SPO CH08N CaCO3 99,13 --- 

SOP CH01 ztr.suš. 0,16 ± 0,02 

Analyzoval                
Všechny vzorky L. Stuhlová, L. Ondráček 

 

Vysvětlivky:  
u    kombinovaná rozšířená nejistota vypočtená s použitím koeficientu rozšíření 2, který odpovídá intervalu 

spolehlivosti 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistoty vzniklé vzorkováním ani homogenitou materiálu. 


